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Procédure Normalisée de Fonctionnement 

TITRE : EUTHANASIE DES RONGEURS PAR LA MÉTHODE ISOFLURANE + CO2 NUMÉRO : T-11 
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ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A. 
CORRIGÉE : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire CIPA : 20.01.2020 
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BUT : Procéder à l’euthanasie des rats et des souris d’une façon humanitaire et efficace. 

 
MATÉRIEL : 
 
- CO2  
- Isoflurane + O2 

 

 
 
 

- Appareil à anesthésie 
- Chambre d’induction 

SANTÉ ET SÉCURITÉ : L’effet foetotoxique de l’isoflurane n’a pas été prouvé. Les femmes enceintes devraient consulter leur 
médecin avant de travailler avec cet anesthésique. La chambre d’induction et l’appareil à anesthésie 
doivent toujours être reliés à un système d’évacuation des gaz ou de filtration des gaz. D'autre part, 
le CO2 est plus lourd que l’air et ne représente pas un risque direct pour les utilisateurs. Se référer 
aux F.D.S. respectives situées dans le SB-M415 ou le CB-R325 pour plus de détails concernant ces 
gaz. 

 
NOTE : Procédures basées sur les recommandations émises en 2010 dans Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des 

animaux utilisés en science (2010). 
 

Si le nombre d’animaux à euthanasier est plus élevé que la capacité de la chambre à gaz, il est primordial d’aérer 
adéquatement la chambre entre chaque groupe avant de remettre des animaux dans celle-ci. 

 
PROCÉDURES : 

1. Brancher le tube d’alimentation des gaz de l’appareil à anesthésie à la chambre d’induction. 
 
2. Ouvrir la bonbonne d’O2 et de CO2. 
 
3. Ajuster le débitmètre d’O2 de l’appareil à anesthésie à 1 litre/minute. 
 
4. Déposer les animaux dans la chambre. 
 
5. Ajuster le vaporisateur d’Isoflurane à 5%. 
 
6. Attendre que les animaux soient anesthésiés, absence de mouvement, respiration plus lente et profonde. 

http://ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Euthanasie.pdf
http://ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Euthanasie.pdf
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7. Débrancher le tube d’alimentation des gaz de l’appareil à anesthésie et brancher le tube de la bonbonne de CO2 à la 
chambre à induction. 

 
8. Ajuster le débitmètre de CO2 à 10L/minute, pendant au moins 5 minutes. 
 
9. Fermer la bonbonne d’O2 et le vaporisateur d’Isoflurane. 
 
10. Faire le vide d’air dans l’appareil à anesthésie en appuyant sur le bouton « Flush O2 ». 
 
11. Surveiller les animaux jusqu’à ce qu’ils soient tous morts. Constater la mort par l'absence de respiration. 
 
12. Ouvrir la boîte d’induction et confirmer la mort en vérifiant l’absence de battement cardiaque par palpation du 

thorax. Vérifier aussi l'absence de réflexe cornéen en touchant légèrement la cornée. 
 
NOTE : Il est recommandé de procéder à une seconde méthode d’euthanasie afin de s’assurer de la perte irréversible de 

toutes les fonctions du système nerveux central (exsanguination, dislocation cervicale, etc.). 
 
13. Enlever les animaux de la chambre à euthanasie et en disposer selon la P.N.F. T-9 DISPOSITION DES CARCASSES ET 

AUTRES DÉCHETS BIOMÉDICAUX. 
 
14. Refermer la bonbonne de CO2. 

 

15. Laisser baisser la pression sur le manomètre de CO2 en ouvrant le débitmètre. 
 
16. Fermer le débitmètre de CO2 sur la bonbonne. 
 
17. Remplir au besoin le vaporisateur d’Isoflurane selon la P.N.F. T-14 REMPLISSAGE DE L’APPAREIL À ANESTHÉSIE. 
 
18. Nettoyer le matériel avec la solution de Coverage 256®. 


